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Respuesta al ECG de noviembre de 2017

Response to ECG, November 2017
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La paciente presenta un sı́ndrome bradicardia-taquicardia que activa el algoritmo de ‘‘amortiguación’’ que poseen numerosos

marcapasos (respuesta correcta, la 2). Esta programación evita caı́das bruscas de frecuencia en pacientes con bradicardia paroxı́stica. Si cae

la frecuencia espontánea (125 lpm, figura A, flechas), el marcapasos estimula a una frecuencia ligeramente inferior a la previa (107 lpm,

figura A, asteriscos), reduciéndose gradualmente hasta el lı́mite inferior de frecuencia o el restablecimiento del ritmo propio. Al desactivar

el algoritmo (figura B), si se produce una pausa, el marcapasos estimula directamente al lı́mite inferior de frecuencia. No se trata del

funcionamiento del sensor (respuesta 1, incorrecta), ya que la paciente está en reposo y no se activarı́a el acelerómetro. No es una

taquicardia de asa cerrada (respuesta 3, incorrecta), pues ésta requiere sensado auricular, por lo que no es posible en dispositivos VVI.

Tampoco es una búsqueda automática del umbral de captura (respuesta 4, incorrecta) ya que la estimulación se producirı́a a una frecuencia

ligeramente superior a la espontánea, finalizando el test con un fallo de captura.
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VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:

http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2017.02.014
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